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   Invenţia se referă la tehnica electrică de măsu-
rare şi poate fi utilizată pentru măsurarea automată 
cu precizie înaltă a componentelor admitanţei şi  
impedanţei. 

Dispozitivul de măsurare a admitanţei conţine 
un generator de semnal (1) cu două ieşiri, un 
convertor (4) cu două intrări (5, 6), două ieşiri şi un 
contact de referinţă (7), prima ieşire a generatorului 
(1) şi prima ieşire a convertorului (4) fiind conec-
tate la masă, două cleme (2, 3) pentru conectarea 
obiectului de măsurat, prima clemă (2) fiind conec-
tată la a doua ieşire a convertorului (4), precum şi 
un bloc de comandă (8) cu o intrare de semnal (10), 
o intrare de referinţă conectată la contactul de 
referinţă (7) al convertorului (4) şi cu două ieşiri 
conectate la intrările (5, 6) convertorului (4). 
Dispozitivul conţine suplimentar un convertor de 
curent-tensiune (9) cu două intrări diferenţiale, una 
dintre care este conectată la a doua ieşire a genera-
torului (1), a doua fiind conectată la prima clemă 
(2) pentru conectarea obiectului de măsurat, şi cu o 
ieşire, care este conectată la intrarea de semnal (10) 
a blocului de comandă (8), a doua clemă (3) pentru 

conectarea obiectului de măsurat este conectată la 
masă. 

În calitate de convertor (4) se utilizează un con-
vertor de admitanţă, care exercită comanda sepa-
rată prin intrări cu modulul şi faza admitanţei 
reproduse, iar drept contact de referinţă (7) al 
convertorului (4) serveşte un punct al circuitului 
convertorului (4), în care faza semnalului coincide 
cu faza curentului admitanţei reproduse de conver-
tor (4). 

Revendicări: 3 
Figuri: 1    
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Descriere: 
 Invenţia se referă la tehnica electrică de măsurare şi poate fi utilizată pentru măsurarea automată 

cu precizie înaltă a componentelor admitanţei şi impedanţei. 
Cel mai apropiat după esenţa tehnică de dispozitivul propus este impedanţmetrul care conţine 

un generator de semnal, două cleme pentru conectarea obiectului măsurat, un convertor de 5 
impedanţă - toate conectate în circuit serie, precum şi un indicator de nul conectat paralel porţiunii 
de circuit formată din bornele de ieşire ale convertorului şi cleme pentru conectarea obiectului 
măsurat, un bloc de comandă cu procesul de măsurare, un defazor şi trei comparatoare. 
Impedanţmetrul asigură măsurarea componentelor impedanţei după echilibrarea circuitului de 
măsurare prin intermediul reglării impedanţei reproduse de convertor. Momentul echilibrului este 10 
determinat de blocul de comandă după egalizarea cu zero a căderii de tensiune sumare pe obiectul 
măsurat şi circuitul de ieşire al convertorului [1]. 

Dezavantajele acestui dispozitiv sunt: 
- imposibilitatea măsurării directe a componentelor admitanţei; 
- precizia mică a măsurării la măsurarea impedanţelor cu valori mici (admitanţelor cu valori 15 

mari), cauzată de valoarea mică a căderii de tensiune sumare pe obiectul măsurat şi bornele de ieşire 
ale convertorului de impedanţă. 

Dezavantajele remarcate nu permit utilizarea acestui impedanţmetru pentru măsurarea directă 
cu precizie înaltă a componentelor admitanţei şi a obiectelor cu valoare mică a impedanţei. 

Problema soluţionată de invenţie este lărgire domeniului de utilizare. 20 
Problema propusă se soluţionează prin aceea că dispozitiv de măsurare a admitanţei conţine un 

generator de semnal cu două ieşiri, un convertor cu două intrări, două ieşiri şi un contact de 
referinţă, prima ieşire a generatorului şi prima ieşire a convertorului fiind conectate la masă, două 
cleme pentru conectarea obiectului de măsurat, prima clemă fiind conectată la a doua ieşire a 
convertorului, precum şi un bloc de comandă cu o intrare de semnal, o intrare de referinţă  conectată 25 
la contactul de referinţă al convertorului şi cu două ieşiri conectate la intrările convertorului. 
Dispozitivul conţine suplimentar un convertor de curent-tensiune cu două intrări diferenţiale, una 
dintre care este conectată la a doua ieşire a generatorului, a doua fiind conectată la prima clemă 
pentru conectarea obiectului de măsurat, şi cu o ieşire conectată la intrarea de semnal a blocului de 
comandă, a doua clemă pentru conectarea obiectului de măsurat este conectată la masă. În calitate 30 
de convertor poate fi utilizat un convertor de admitanţă, care exercită comanda separată prin intrări 
cu modulul şi faza admitanţei reproduse. În dispozitiv în calitate de contact de referinţă al 
convertorului serveşte un punct al circuitului convertorului, în care faza semnalului coincide cu faza 
curentului admitanţei reproduse de convertor. 

Problema propusă se soluţionează şi prin faptul că în calitate de convertor se utilizează un 35 
convertor de admitanţă care exercita o comandă separată prin intrări cu modulul şi faza admitanţei 
reproduse; iar în calitate de contact de referinţă al convertorului serveşte un punct al circuitului 
convertorului în care faza semnalului coincide cu faza curentului admitanţei reproduse de convertor. 

Rezultatul invenţiei reprezintă un dispozitiv pentru măsurarea automată cu precizie înaltă a 
componentelor admitanţei şi impedanţei obiectelor cu orice tip de circuit echivalent. 40 

Învenţia se explică prin desenele din fig. 1 care reprezintă schema-bloc a dispozitivului de 
măsurare a admitanţei. 

Dispozitivul de măsurare a admitanţei conţine un generator de semnal 1 cu două ieşiri, un 
convertor 4 cu două intrări 5 şi 6, două ieşiri şi un contact de referinţă 7, prima ieşire a 
generatorului 1 şi prima ieşire a convertorului 4 fiind conectate la masă, două cleme 2 şi 3 pentru 45 
conectarea obiectului de măsurat, prima clemă 2 fiind conectată la a doua ieşire a convertorului 4, 
precum şi un bloc de comandă 8 cu o intrare de semnal 10, o intrare de referinţă conectată la 
contactul de referinţă 7 al convertorului 4 şi cu două ieşiri conectate la intrările 5 şi 6 convertorului 
4. Dispozitivul conţine suplimentar un convertor de curent-tensiune 9 cu două intrări diferenţiale, 
una dintre care este conectată la a doua ieşire a generatorului 1, a doua fiind conectată la prima 50 
clemă 2 pentru conectarea obiectului de măsurat, şi cu o ieşire, care este conectată la intrarea de 
semnal 10 a blocului de comandă 8, a doua clemă 3 pentru conectarea obiectului de măsurat este 
conectată la masă. 

În calitate de convertor 4 se utilizează un convertor de admitanţă, care exercită comanda 
separată prin intrări cu modulul şi faza admitanţei reproduse, iar drept contact de referinţă 7 al 55 
convertorului 4 serveşte un punct al circuitului convertorului 4, în care faza semnalului coincide cu 
faza curentului admitanţei reproduse de convertor 4. 

 Obiectul măsurat cu admitanţa Yx se conectează la clemele 2 şi 3. Convertorul de admitanţă 4 
(Brevet MD 2462) reproduce la clemele de ieşire o admitanţă de referinţă YR, care împreună cu 
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impedanţa măsurată Yx formează u circuit rezonant paralel alimentat cu tensiune de către 
generatorul 1. Convertorul de curent în tensiune 9 transformă curentul Id consumat de circuitul 
rezonant în tensiunea Ud aplicată la intrarea de semnal 10 a blocului de comandă 8. Tensiunea Ur la 
contactul de referinţă 7 al convertorului de admitanţă 4, care are aceeaşi fază ca şi curentul prin 
admitanţa de referinţă YR reprodusă de convertor, constituie semnalul de referinţă pentru blocul de 5 
comandă 8, care efectuează prin ieşirile de comandă 5 şi 6 echilibrarea circuitului rezonant prin 
intermediul reglării fazei ϕR şi a modului YR admitanţei YR reproduse de convertorul 4.  

Procesul de măsurare se efectuează conform metodei de măsurare cunoscute (Brevet MD nr. 
2509) şi decurge în modul următor.  

La prima etapă, blocul de comandă 8  instalează valoarea maximă a modulului YR şi faza  ϕR = 10 
180° pentru admitanţa reprodusă de convertorul 4 şi reglează în trepte modulul YR până la trecerea 
valorii defazajului între semnalele Ud şi Ur prin 90°. La etapa a doua, blocul 8 reglează faza ϕR 
până la obţinerea defazajului între semnalele Ud şi Ur egal cu 180°. La ultima etapă, blocul 8 
reglează lin modulul YR până la trecerea valorii defazajului între semnalele  Ud şi Ur prin 180°, ceea 
ce corespunde stării de echilibru a circuitului de măsurare. 15 

La finele procesului de măsurare, blocul de comandă 8 deţine informaţia despre valorile 
modulului YR şi fazei ϕR admitanţei de referinţă, din care se determină valorile modulului YX = YR şi 
fazei  ϕX = ϕR + 180° a admitanţei  măsurate YX. Valorile obţinute ale componentelor admitanţei YX 
mai pot fi recalculate şi în valorile componentelor impedanţei ZX a obiectului măsurat după relaţiile 
cunoscute.  20 

Exemplu de realizare a invenţiei. 
La măsurarea unei admitanţe cu valoarea modului YX = 5 (kΩ)-1 şi a fazei ϕX = 60°, la prima 

etapă convertorul reproduce o admitanţă de referinţă cu valoarea modului YR = 10 (MΩ)-1 şi fazei 
ϕR = 180° şi reglează în trepte modulul YR, instalând de rând  valorile 1 (MΩ)-1, 100 (kΩ)-1, 10 100 
(KΩ)-1, 1(KΩ)-1. Ultima  valoare conduce la apariţia unui defazaj între semnalele Ud şi Ur mai mic 25 
de 90°, ceea ce opreşte reglarea modului  YR. La etapa a doua, blocul de comandă reglează faza  ϕR 
până la obţinerea unui defazaj între semnalele Ud şi Ur egal cu 180°, căruia îi corespunde ϕR = 180° 
+ 60° = 240°. La ultima etapă, blocul 11 reglează lin modulul  YR până la trecerea valorii 
defazajului între semnalele Ud şi Ur prin 180°, ceea ce corespunde valorii modulului admitanţei de 
referinţă YR = 5 (kΩ)-1. La terminarea procesului de echilibrare, componentele admitanţei măsurate 30 
se determină: YX = YR = 5 (KΩ)-1, ϕX = 240° + 180° = 420° = (420 - 360)° = 60°.     
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(57) Revendicări: 

  1. Dispozitiv de măsurare a admitanţei, care conţine un generator de semnal cu două ieşiri, un 5 
convertor cu două intrări, două ieşiri şi un contact de referinţă, prima ieşire a generatorului şi prima 
ieşire a convertorului fiind conectate la masă, două cleme pentru conectarea obiectului de măsurat, 
prima clemă fiind conectată la a doua ieşire a convertorului, precum şi un bloc de comandă cu o 
intrare de semnal, cu o intrare de referinţă  conectată la contactul de referinţă al convertorului şi cu 
două ieşiri conectate la intrările convertorului, caracterizat prin aceea că suplimentar conţine un 10 
convertor de curent-tensiune cu două intrări diferenţiale, una dintre care este conectată la a doua 
ieşire a generatorului, a doua fiind conectată la prima clemă pentru conectarea obiectului de 
măsurat, şi cu o ieşire, care este conectată la intrarea de semnal a blocului de comandă, a doua 
clemă pentru conectarea obiectului de măsurat este conectată la masă. 

2. Dispozitiv, conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că în calitate de convertor se 15 
utilizează un convertor de admitanţă, care exercită comanda separată prin intrări cu modulul şi faza 
admitanţei reproduse. 

 3. Dispozitiv, conform revendicărilor 1 şi 2, caracterizat prin aceea că drept contact de 
referinţă al convertorului serveşte un punct al circuitului convertorului, în care faza semnalului 
coincide cu faza curentului admitanţei reproduse de convertor. 20 
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